Opis wyjścia optoizolowanego


[image: image1.wmf]Dodatkowe wyjście z optoizolacją z układu wagi, może być wykorzystywane do sterowania za pomocą wagi urządzeniami zewnętrznymi np. sygnały po przekroczeniu zadanych poziomów. W układzie- na płytce wyświetlacza znajdują się 2 diody świecące, oraz 2 układy 4N32 pokazane na rys.1. W momencie wysterowania układy odpowiednio zwierają wyprowadzenia 1 i 2 oraz 3 i 4 złącza JP6.
Układy mogą sterować sygnałami o następujących maksymalnych parametrach:

Umax=30V

Imax=125mA.
Uwaga: jeśli sterowany jest przekaźnik z cewką to równolegle do niej powinna być podłączona dioda, w przeciwnym razie układy mogą ulec uszkodzeniu. 
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